Beſondere Beilage zu M 16 des Reichs⸗Geſetzblatts. 


Bekanntmachung, 
betreffend 
die Aichung des Getreideprobers. 
Vom 14. Mai 1891. 


Ai Grund des Artikels 18 der Maaß⸗ und Gewichtsordnung vom 17. Auguſt 1868 
erläßt die Kaiſerliche Normal⸗Aichungs⸗Kommiſſion folgende Vorſchriften: 


F. 1. 

Als weitere Gattung der in der Aichordnung aufgeführten „Waagen für 

beſondere Zwecke“ ($$.61 bis 66) werden Vorrichtungen zur Qualitätsbeſtimmung 

des Getreides mittelſt Wägung kleiner Körnermengen unter der Bezeichnung 
„Getreideprober“ zur Aichung zugelaſſen. Der Getreideprober beſteht aus 


1. einem cylindriſchen Hohlmaaß, welches oben mit einem die Wandung 
ringsum durchſchneidenden Schlitz verſehen iſt, 

2. einem cylindriſchen Hohlkörper, welcher loſe in das Maaß paßt, dem 
Vorlaufkörper, 

3. einem Abſtreichmeſſer, welches ſich leicht durch den Schlitz hindurch 
ſchieben läßt und den ganzen Maaßquerſchnitt ausfüllt, 

4. einem cylindriſchen Füllrohr, welches mit einer Muffe auf das Maaß 
feſt aufgeſetzt werden kann, 

5. den im F. 4 genannten Hülfseinrichtungen. 


$. 2. 
Der Raumgehalt des Hohlmaaßes (F. 1 Nr. 1) muß entweder ¼ Liter 
oder 1 Liter betragen. Andere Maaßgrößen ſind nicht zuläſſig. 

Der Getreideprober zu / Liter kann in zwei Formen ausgeführt werden, 
nämlich in einer tragbaren Form und in einer Form für ſtändigen Gebrauch an 
einem und demſelben Orte. Bei der tragbaren Form ſollen ſämmtliche Theile 
ſich in eine runde oder kofferförmige Metallkapſel von höchſtens 24 Centimeter 
ange und 10 Centimeter Breite verpacken laſſen. Im Uebrigen unterfcheidet ſich 
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dieſe Form von derjenigen für den ſtändigen Gebrauch nur durch die Art der 
im $. 4 genannten Hülfseinrichtungen. 0 


$. 3 


Die im F. 1 unter Nr. 1 bis 4 genannten Theile ſollen folgende Beſchaffenheit 


haben: 


Ih, 


Die Maaße follen aus Meſſing, ihre cylindriſchen Wände aus gezogenem 
Rohr beſtehen. Der Raumgehalt wird unten durch den eingelegten Vor⸗ 
laufkörper, oben durch den Schlitz für das Abſtreichmeſſer abgegrenzt. 
Der innere Durchmeſſer ſoll bei dem Viertelliter 53,2 Millimeter, bei 
dem Liter 88,2 Millimeter betragen, der Schlitz ſoll nur ſo breit ſein, 
daß das Abſtreichmeſſer gerade noch leicht hindurch geht. Die Wand⸗ 
ſtärke des Viertelliters darf nicht unter 0,75 Millimeter, die des Liters 
nicht unter 1 Millimeter betragen. Ueber dem Schlitz ſoll das Maaß 
noch ſo hoch wie der Vorlaufkörper ſein. Der Boden muß hohl⸗ 
geſtellt und fo durchlöchert fein, daß die Luft beim Niederfallen des 
Vorlaufkörpers ungehindert entweichen kann. 


Der Vorlaufkörper ſoll aus Meſſingblech hergeſtellt und innen derartig 


verſteift ſein, daß ſich Stempel auf die Stirnfläche aufſchlagen laſſen. 
Er ſoll in dem Maaße nicht weniger als 0,5 Millimeter und nicht 
mehr als 1 Millimeter Spielraum haben. Bei dem Viertelliter ſoll 
der Vorlaufkörper eine Höhe von 22 bis 24 Millimeter und ein Ge⸗ 
wicht von 88 bis 90 Gramm, bei dem Liter eine Höhe von 39 bis 
41 Millimeter und ein Gewicht von 445 bis 455 Gramm einhalten. 
Oer Vorlaufkörper ſoll eine allſeitig abgedrehte Oberfläche zeigen, ſeine 
Stirnflächen ſollen eben und parallel ſein. 


Das Abftreichmeffer ſoll eben und aus meſſerhartem Stahl mit Meſſing⸗ 


faſſung bergeſtellt fein; die Schneide ſoll nach Einführung des Meſſers 
in den Schlitz über das Maaß hinausreichen⸗ ihre Schärfe ſoll keine 
einſeitige fein, ſondern mit der Mitte der Blechſtärke zuſammenfallen. 


Das Füllrohr ſoll aus mindeſtens 0,75 Millimeter ſtarkem Meſſingrohr 


gefertigt ſein und im aufgeſetzten Zustande, im Lichten von dem ein⸗ 
gelegten Vorlaufkörper an gemeſſen, bei dem Viertelliter eine Höhe von 
210 bis 211 Millimeter und bei dem Liter eine Höhe von 275 bis 
276 Millimeter haben; der innere Durchmeſſer ſoll bei erſterem 50 Milli⸗ 
meter, bei letzterem 79,2 Millimeter betragen. Das Füllrohr ſoll auf 
dem Maaßrande, nicht auf vorragenden Theilen des Maaßes aufligen. 


Der Durchmeſſer des Maaßes und des Füllrohres darf von den vor⸗ 


ſtehend angegebenen Abmeſſungen nicht um mehr als 0,2 Millimeter 
abweichen. Das Geſammtgewicht eines Getreideprobers in der trag⸗ 
baren Form darf einſchließlich der Metallkapſel 2 200 Gramm nicht über⸗ 
ſchreiten. 


§. 4. 


An Hülfseinrichtungen ſollen beigegeben ſein: 


1. 


dem Getreideprober zu 1 Liter ein als Präziſionswaage geaichter gleich- 
armiger, für eine größte zuläſſige Belaſtung von 2 Kilogramm beſtimmter 
Waagebalken und eine Gewichtsſchale mit ſtarrem Bügel; dem Getreide⸗ 
prober zu ¼ Liter ein als Handelswaage geaichter gleicharmiger, für 
eine größte zuläſſige Belaſtung von 500 Gramm beſtimmter Waage⸗ 
balken und eine Gewichtsſchale, letztere bei dem tragbaren Getreideprober 
in Form einer geſtielten Scheibe von 47 bis 48 Millimeter Durch⸗ 
meſſer, ſonſt in gewöhnlicher Form mit ſtarrem Bügel. Die Gewichts⸗ 
ſchale, an die Waage gehängt, muß mit dem Maaße einſchließlich des 
Vorlaufkörpers im Gewicht genau übereinſtimmen. 


dem Getreideprober zu 1 Liter ein Satz geaichter Präziſionsgewichte 


von 200, 200, 200, 100, 50, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2, 1 Gramm, 
dem Getreideprober zu Liter fünf Scheibengewichte von 100, 50, 
20, 20, 10 Gramm im Durchmeſſer von 47 bis 48 Millimeter, ferner 
fünf Gewichtsſtücke von 5, 2, 2, 1, 0,5 Gramm in Form rechteckiger 
Platten mit einer verlängerten und aufgebogenen Ecke, ſämmtlich aus 
Meſſing. Iſt die Gewichtsſchale geſtielt, ſo ſollen die Scheibengewichte 
einen Schlitz zum Aufſchieben tragen; andere Scheibengewichte dürfen 
eine Durchbohrung haben. Die Scheibengewichte follen eine allſeitig 
abgedrehte Oberfläche zeigen. 


folgende Gegenſtände: 


a) eine Holzplatte mit metallener Säule zum Aufhängen der Waage 
a eine Vorrichtung zur befeftigten Aufſtellung des Maaßes beim 
Füllen, 

p) ein Holzkaſten zur Aufbewahrung der zuvor genannten Theile, 

e) ein Umſchlußkaſten, in welchen der unter b genannte Kaſten ein⸗ 
geſchoben und welcher ſodann die Säule überdeckend mit der 


unter à genannten Platte zu einem allſeitig geſchloſſenen Kaſten 
vereinigt werden kann. 


Zuläſſig iſt es ferner, 
d) eine zweite Waageſchale zum Aufſtellen des Maaßes, nebſt 
e) einer Meſſingplatte, welche als Tarirmaterial zum Ausgleich des 


leeren Maaßes einſchließlich des Vorlaufkörpers auf der anderen 
Schale dienen kann, 


beizugeben. Bei dem tragbaren Getreideprober zu ¼ Liter kommen 
die unter Nr. 3 bezeichneten Gegenſtände in Wegfall, dagegen ſoll dem⸗ 
ſelben die zur Verpackung dienende Metallkapſel (§. 2 Abſatz 2) bei⸗ 
gegeben ſein. 


* 
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Das Maaß fol außer der Raumgehaltsangabe eine Geſchäftsnummer 
tragen. Dieſelbe Nummer ſoll auf beiden Stirnſeiten des Vorlaufkörpers, auf 
dem Füllrohr, dem Abſtreichmeſſer, der Gewichtsſchale und auf den Scheiben⸗ 
und Plattengewichten angebracht fein. Die Scheiben- und Plattengewichte ſollen 
nach ihrem Sollgewicht in Gramm bezeichnet ſein. Sämmtliche Bezeichnungen 
müſſen eingegraben oder eingeſchlagen ſein. 

Zuläſſig iſt es, Namen und Sitz eines Geſchäfts / ſowie eine Fabrikmarke 
auf dem Umſchlußkaſten, der Metallkapſel, dem Maaße oder dem Abſtreichmeſſer 
anzubringen. Andere Angaben ſind unzuläſſig. 


$. 6. 

Die Gewichtsangaben der ordnungsmäßig mit Weizen gefüllten Vorrichtung 
dürfen, im Durchſchnitt aus fünf Verſuchen, bei dem Viertelliter nicht um mehr 
als 0,75 Gramm, bei dem Liter nicht um mehr als 1,5 Gramm von den An— 
gaben eines Gebrauchsnormal⸗Getreideprobers abweichen. 

Als Fehlergrenzen der Scheiben- und Plattengewichte gelten bei den Stücken 
von 100 Gramm bis 1 Gramm die Fehlergrenzen der gleichſchweren Handels— 
gewichte, der Fehler des 0,5 Grammſtückes darf nicht mehr als 8 Milligramm 
betragen. 

7. 

Das Maaß erhält dicht unter dem Schlitz „das Füllrohr dicht am oberen 
Rande, das Abſtreichmeſſer auf der meſſingenen Einfaſſung, die Gewichtsſchale 
und der Vorlaufkörper in der Nähe der Geſchäftsnummer den Aichungsſtempel 
durch Aufſchlagen, und zwar bei dem Getreideprober zu ¼ Liter den gewöhnlichen 
Stempel, bei demjenigen zu 1 Liter den Präziſionsſtempel. 

Die Scheiben- und Plattengewichte werden wie Handelsgewichte geſtempelt. 

Aichamtliche Berichtigungsarbeiten finden nicht ſtatt. 

Einzelne Theile des Apparates dürfen nur geaicht oder nachgeaicht werden, 
wenn der ganze Apparat mit vorgelegt wird. Die Waagebalken und Gewichte 
unterliegen dieſer Beſchränkung nicht; die Scheiben⸗ und Plattengewichte dürfen 
jedoch ohne Vorlegung des Apparates nur geaicht werden, wenn fie mit der Ge- 
ſchäftsnummer (F. 5 Abſatz 1) verſehen find. 


$. 8. 
Die Aichung oder aichamtliche Beglaubigung anders gearteter Vorrichtungen 
zur Qualitätsbeſtimmung des Getreides iſt nicht zuläſſig. 
N 


Für die Prüfung und Stempelung der Getreideprober werden folgende 
Gebühren feſtgeſetzt: 


v 


Bei einem Getreide⸗ 


prober zu 

½ Liter 1 Liter 

Matt.] Pf. I Mat. Pf. 
Für die vollſtändige Prüfung und Stempelung, 
ausſchließlich der Gebühren für die Aichung von Waage⸗ 

ff , ĩ˙ 1388 3 75 

und zwar im Einzelnen 

a) für die allgemeine Prüfung, einſchließlich der 
Nachmeſſungen, ſowie der Kontrole des Ein- 

ſpielens der leeren Waage — 20 — |» 

b) für die Prüfung der Genauigkeit der Angaben | 1 — 2 — 

eee oe em eee Sch, — 1s — 30 


Bei Prüfung ohne Stempelung werden die Gebühren unter a oder unter 
a und b erhoben, je nachdem nur die Prüfung unter a oder zugleich auch die 
unter b ftattgefunden hat. 

„Die Gebühren für Prüfung und Stempelung der Scheiben- und Platten- 
gewichte ſind beſonders, und zwar nach der Taxe für Handelsgewichte zu erheben. 
Für etwaige Aichung des Waagebalkens und der Präziſtonsgewichte werden die 
entſprechenden Sätze der Aichgebühren⸗Taxe erhoben. 

Wird eine Gewichtsſchale als Erſatztheil zur Nachaichung vorgelegt, fo 
genügt die Prüfung der Uebereinſtimmung ihres Gewichts mit dem Gewichte des 
Maaßes und des Vorlaufkörpers, wofür einſchließlich der Stempelung die vor⸗ 
ſtehend unter a aufgeführte Gebühr zu erheben iſt. Bei Vorlegung anderer 
Theile, ausgenommen Waagebalken und Gewichte, bedarf es auch der unter b 
genannten Prüfung der Genauigkeit der Angaben. Für die Stempelung von 
Erſatztheilen werden Gebühren nicht erhoben, falls nicht mehr als zwei Stücke zu 
ſtempeln waren. 


Berlin, den 14. Mai 1891. 


Kaiſerliche Normal⸗Aichungs⸗Kommiſſion. 
Huber. 


Bekanntmachung, 
betreffend 
Abänderung der Aichordnung und der Aichgebühren-Taxe. 
Vom 15. Mai 1891. 


Alf Grund des Artikels 18 der Maaß⸗ und Gewichtsordnung vom 17. Auguft 
1868 erläßt die Kaiſerliche Normal-⸗Aichungs⸗Kommiſſion folgende Vorſchriften: 
Artikel J. 

An Stelle der Vorſchrift im §. 5 Nr. 3 der Aichordnung tritt folgende 
Beſtimmung: 
Bei zuſammenlegbaren Maaßſtäben iſt zur Sicherung der Zu— 
ſammengehörigkeit der einzelnen Theile ein Stempel ſo aufzubringen, 
daß er alle Theile des zuſammengelegten Maaßes gleichzeitig trifft. 


Artikel 2. 
Die Beſtimmung im F. 25 Nr. 14 der Aichordnung wird aufgehoben. 
Der $. 27 wird, wie folgt, abgeändert: 
§. 27. 
Stempelung. 

1. Die Stempelung der Maaße aus Holz erfolgt durch Ein⸗ 
brennen. Wenn jedoch zur Aufnahme der Bezeichnung des Maaßes 
ein Schild angebracht iſt, wird zur Sicherung der Zugehörigkeit des⸗ 
ſelben zu dem Maaße eine der Befeſtigungsſchrauben durch Aufſchlagen 
geſtempelt. Für die Stempelung der Maaße aus Metall gelten die 
entſprechenden Vorſchriften des §. 12. 

2. Alle hölzernen Hohlmaaße erhalten je einen Stempel dicht am 
oberen Rande der äußeren Wandfläche über der Bezeichnung und auf 
der inneren Bodenfläche. Außerdem iſt bei Spanmaaßen am unteren 
Rande der äußeren Wandfläche ein Stempel fo aufzuſetzen, daß er auf 
Boden und Wand zu ſtehen kommt. Aus einem Stück gedrehte Holz⸗ 
maaße erhalten einen Stempel dicht am unteren Rande der äußeren 
Wandfläche bei Daubenmaaßen iſt ein Stempel auf die innere Seite des 
vorſtehenden Endes derjenigen Daube, welche oben am Rande geſtempelt 
iſt, zu ſetzen und zwar möglichſt nahe an der unteren Bodenfläche. 

3. Bei Spanmaaßen mit Beſchlag werden die Randſtempelungen 
dicht an den Beſchlag geſetzt. 
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Artikel 3. 

Von den im F. 33 aufgeführten Meßrahmen für Brennholz werden die⸗ 
jenigen von ¼ Quadratmeter Rahmenfläche zur Aichung nur noch bis zum 
31. Dezember 1892 zugelaſſen. 

Artikel 4. 


Zur Ausmeſſung von nicht mehr als ½ Meter langem, dicht gepackten 
Spaltholz werden hölzerne oder eiſerne Meßrahmen zugelaſſen, deren lichte Rahmen⸗ 
fläche Yo, // / und ½ Quadratmeter beträgt. Dieſelben follen, wie folgt, 
beſchaffen ſein: 

1. Die Rahmen find nur zur Meſſung der von den Stirnflächen des zu 
meſſenden Holzes eingenommenen Fläche beſtimmt. Die Rahmenflächen 
ſollen Rechtecke ſein, deren längere Seite die Grundlinie bildet. Die 
Fläche von /¼ Quadratmeter foll durch ein Rechteck von 10 & 20 Centi⸗ 
meter, diejenige von ½ Quadratmeter durch ein ſolches von 20 25 
Centimeter, diejenige von ½ Quadratmeter durch ein ſolches von 
25 * 40 Centimeter, diejenige von / Quadratmeter durch ein ſolches von 
40 x 50 Centimeter dargeſtellt werden, gemeſſen im Lichten der Rahmen. 

2. Die Rahmenflächen ſollen lediglich durch feſt mit einander verbundene 
hölzerne oder eiſerne Pfoſten, oder durch ebenſolche Bretter begrenzt 
ſein, und zwar nur durch den unteren und die beiden Seitenrahmen 
unter Wegfall des vierten oberen Rahmenſtückes. 

3. Eine Verbindung mehrerer Rahmenflächen zu einem zuſammenhängenden 
Geſtell iſt nur zuläſſig, wenn die Rahmen nebeneinander, nicht über⸗ 
einander verbunden ſind. 

4. Die Rahmen müſſen feſt aufſtellbar ſein und dem Holz eine Auf⸗ 
lagerungsfläche von mindeſtens 20 Centimeter Breite bieten. 

5. Die Bezeichnung geſchieht durch Angabe des Flächeninhalts in Quadrat⸗ 
meter auf dem unteren waagerechten Rahmenſtücke, und zwar mit 
„Quadratmeter“ oder mit qm. 

6. Die im Mehr oder Minder zuzulaſſenden Fehler der Rahmenſeiten von 
mehr als 10 Centimeter Länge dürfen höchſtens "oo der Solllänge, bei 
10 Centimeter Länge höchſtens 2 Millimeter betragen. 

7. Die Stempelung erfolgt neben der Bezeichnung und an den oberen 
Enden der Seitenrahmen. 

Für die Ausführung der Stempelung und der Bezeichnung gelten 
die im §. 34 der Aichordnung gegebenen Vorſchriften. 

8. Für die Prüfung und Stempelung der vorgedachten Meßrahmen von 
"so bis , Quadratmeter Rahmenfläche werden folgende Gebühren feft- 


geſetzt: 
Te LE e eee 15 Pf. 
2. Für Prüfung ohne Stempelunnnnn g. 5 
3. Für Aufbringung der Bezeichnung. 10 » 
Artikel 5. 


1 An die Stelle der Feſtſetzungen unter I der Aichgebühren⸗Taxe tritt vom 
Star 1892 ab Nachfolgendes: 


I. Längenmaaße. 


A 0 
Aichung. bloße Prüfung. 
a b & d 


Gefammt-| Ein. Geſammt. Ein. 
länge. theilung. länge. | theilung. 


Pf. Pf. Pf. un 
— TI — — — 


T. Präziſtons maß ftabe . nn eme 60 30 30 30 
2. Metallene, Elfenbein- oder Buchsbaum 

Maaßſtäbe von weniger als Im Win 15 15 

a 40 15 20 3 

Te 60 U Be | 20 


3. Zuſammenlegbare Maaßſtäbe, ſowie 


4. Werk und Langwaaren⸗Maaßſtäbe aus l 
e eee 10 5 5 5 
ee eee 20 10 10 10 
eee ee 50 10 25 10 

5. Bandmaaße von weniger als 10 m...... 30 10 15 10 
r 50 15 25 15 


Außerdem in allen Fällen für das Einbrennen oder Aufſchlagen der 
Längenbezeichnung 20 Pf. 
Auf Grund vorſtehender Sätze iſt zu berechnen: 
1. für die Geſammtlänge 
a) wenn das Maaß nur eine Geſammtlängenbegrenzung hat, der 
Satz unter Aa; 
b) wenn es mehrere Geſammtlängenbegrenzungen hat, 
für jede Geſammtlänge, auf welcher eine Stempelung er⸗ 
folgt, der Satz unter Aa; 
für jede Geſammtlänge, welche ohne Stempelung bleibt, 
der Satz unter Ce. 1 
Stückweiſe Prüfung der Geſammtlänge für den Fall, daß letztere 
ein Vielfaches der Geſammtlänge des Gebrauchsnormals beträgt, bedingt 
keine Gebührenerhebung nach b oder d. 
2. für die Eintheilungen 
a) wenn das Maaß, gleichviel auf welchen Seitenflächen, im Ganzen 
nicht mehr als 300 Eintheilungsmarken hat, der Satz unter Ab; 
b) wenn es mehr als 300 Eintheilungsmarken hat, das Doppelte 
des Satzes unter Ab. 
Für die bloße Prüfung der Geſammtlänge eines Bandmaaßes von mehr 
als 2 m tritt zu dem Satz Ce der Satz unter Cd hinzu. 
Berlin, den 15. Mai 1891. 


Kaiſerliche Normal-Aichungs-Kommiſſion. 
Huber. 


Berlin, gebruckt in der Reichtdruckerel. 


